GMINA WODZISLAW
POWIAT JEDRZEJOWSKI
WOJ. SWIETOKRZYSKIE
BI.271.2.2.2018 Wodzistaw, 09.05.2018r.

Gmina Wodzistaw zwana dalej ,,Zamawiajacym” zaprasza do
ztozenia ofert na Dostawe wyposazenia i urzadzen ratownictwa dla

jednostek Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie gminy Wodzistaw

Postepowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.) — wartos¢

zamowienia nie przekracza 30 000 euro

I. Adres Zamawiajgcego:

GMINA WODZISELAW, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw, woj. swietokrzyskie
Numer telefonu: (41) 3806120, Numer faksu: (41) 3806118

Adres e — mail: ugwodzislaw@wp.pl, Strona internetowa: www.wodzislaw.biuletyn.net
NIP: 656-22-15-950

Il. Przedmiot zamowienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa wyposazenia i urzadzen ratownictwa dla jednostek
Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie gminy Wodzistaw. Zakup wyposazenia i urzadzen
ratownictwa, niezbednych do udzielania pomocy poszkodowanym bezposrednio na
miejscu popetnienia przestepstwa jest dofinansowany ze srodkéw Departamentu Spraw
Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwosci.

2. Zamowienie obejmuje Dostawe wyposazenia i urzgdzen ratownictwa dla jednostek

Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie gminy Wodzistaw, zgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia:
Lp. Nazwa Opis sprzetu J.m.|llosé
1. [Torba ratownicza PSP Zawartos¢ minimalna: Szt. 1
R-1 (nowy wzér torby) z | - torba medyczna R-1 o wym. min.
wyposazeniem zgodnym | 79cmx36cmx38cm,
Z minimalnym - wyposazenie zgodne z minimalnym
standardem standardem wyposazenia podmiotow KSRG w
wyposazenia podmiotow | zestawy ratownictwa medycznego (zatgcznik nr
KSRG w zestawy 3 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego
ratownictwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym —
medycznego (zatgcznik | lipiec 2013r.)
nr 3 do Zasad - szyny typu Kramer w torbie,
organizacji ratownictwa | - deska ortopedyczna — jak w poz. 5,
medycznego w - kotnierze szyjne w torbie,
Krajowym Systemie - hydrozele.
Ratowniczo-Gasniczym | Gwarancja min. 2 lata
— lipiec 2013r.)
2. [Torba ratownicza OSP | Zawartos¢ minimalna: Szt. 1
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R-1 z wyposazeniem

- torba transportowa o wym. min.
60cmx25cmx30cm,

- uchwyty transportowe do trzymania torby w
reku, na ramieniu oraz na plecach,

- uchwyty siatkowe i kieszenie do segregacji
sprzetu,

- rurki ustno-gardfowe — 2 szt.

- worek samorozprezalny — 1 kpl.

- maska dwuczesciowa, silikonowa nr 5 — 1 szt.
- maska dwuczesciowa, silikonowa nr 3 — 1 szt.
- filtry do worka samorozprezalnego — 5 szt.
Kotnierze szyjne dla dorostego i dziecka — 2 szt.
- szyny kramera w pokrowcu 60x7 cm — 2 szt.

- zestaw opatrunkow — 1 kpl.

- plastry 5x50cm — 2 szt.

- opatrunki hydrozelowe 10x10 cm — 2 szt.

- rekawiczki lateksowe rozm. 8 — 5 szt.

- worek plastikowy na Smieci 20l z zamknigciem
— 5 szt

- ptyn do dezynfekcji rgk 250 ml — 1 szt.

- nozyczki ratownicze ze stopkg 19 cm, std — 1
szt.

- n6z do ciecia pasow z mtotkiem do szyb — 1 szt.

- folie izotermiczne — 5 szt.

- folie do przykrywania zwiok — 3 szt.
- misiek — 1 szt.

Gwarancja min. 2 lata

Plecak PSP R-1 z Zawartos¢ minimalna: Szt. 2
wyposazeniem - kompletny plecak R-1 o wym. min.
zgodnym z minimalnym | 26cmx47cmx65cm,
standardem - wyposazenie zgodne z minimalnym
wyposazenia standardem wyposazenia podmiotow KSRG w
podmiotéw KSRG w zestawy ratownictwa medycznego (zatgcznik nr
zestawy ratownictwa 3 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego
medycznego (zatgcznik | w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym —
nr 3 do Zasad lipiec 2013r.)
organizacji ratownictwa | - kotnierze szyjne w torbie,
medycznego w - hydrozele,
Krajowym Systemie - szyny typu Kramer w torbie,
Ratowniczo-Gasniczym | - deska ortopedyczna — jak w poz. 5.
— lipiec 2013r.) Gwarancja min. 2 lata
Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc
zrezygnowania z zakupu szyn lub/i deski
ortopedycznej w zestawie z plecakiem w
przypadku przekroczenia budzetu na realizacje
zamoéwienia.
Deska ortopedyczna Wymiary min.: 138cmx35cmx5cm, Szt. 1
pediatryczna kompletna | Wyposazenie minimalne:
- dla pacjentéw o - stabilizator,
wadze do 79 kg - cztery pasy bezpieczenstwa.
Gwarancja min. 12 miesiecy
Deska ortopedyczna Wymiary min.: 41cmx183cm Szt. 1

Iron Duck 16 z
usztywnieniem gtowy i
pasami — obcigzenie

Wyposazenie minimalne:
- 4 komplety pasow zabezpieczajgcych
mocowanych obrotowo,
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max. 450 kg

- mocowanie paséw min. 5 na strone oraz
mozliwos¢ przepinania pasoéw bez poruszania
pacjenta (poszkodowanego),

- zestaw klockow — poduszek do
unieruchomienia gtowy i kregostupa szyjnego z
mozliwoscig zmiany punktu pracy paséw
mocujgcych, z mozliwoscig obserwacji uszu
poszkodowanego oraz wptywu zamocowania
zestawu na mozliwosci transportowe noszy
Gwarancja min. 2 lata

Defibrylator AED z
torbg, baterig i
elektrodami

Defibrylator automatyczny zewnetrzny z
mozliwoscig pracy w trybie dla dorostych i dla
dzieci.
Uzytkownik w czasie korzystania z urzadzenia
jest prowadzony przez polecenia gtosowe w
jezyku polskim.
Wyposazenie minimalne:
- wskazniki dzwiekowe lub/i wizualne
informujgce o nieprawidtowym podtgczeniu
elektrod lub ich braku oraz wymaganej
defibrylacji lub braku wskazan do jej
przeprowadzenia oraz o prowadzonej analizie
rytmu pracy serca i ewentualnych zaktdceniach
(np. ruchu pacjenta);
- wskazniki dzwiekowe lub/i Swietine informujgce
o gotowosci urzgdzenia do pracy oraz
technicznej sprawnos$ci urzadzenia lub jej braku;
- minimum dwa przyciski petnigce nastepujgca
funkcje: przycisk uruchamiajgcy urzadzenie i
przycisk wywotujgcy defibrylacje oraz
ewentualnie przyciski do obstugi parametréw
technicznych urzadzenia;
- minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych
w tym 2 komplety dla dorostych i 1 komplet dla
dzieci (lub elektrody uniwersalne). Zmiana na
tryb pediatryczny (ponizej 25 kg) bez
koniecznosci zmiany elektrod. Na opakowaniu
elektrod oraz na kazdej elektrodzie doktadny
rysunek, okreslajgcy, miejsce prawidiowego ich
naklejenia.
- obudowa defibrylatora posiada trwate elementy
wbudowane w swojg konstrukcje oraz
nieposiadajgca ruchomych lub zdejmowalnych
elementéw w celu uniknigcia przypadkowego
uszkodzenia podczas akcji ratowniczej.
- czas przydatnosci elektrod — min 30 miesiecy;
- 2 szt. baterii nietadowalnych: gtéwna i
zapasowa o okresie zywotnosci baterii min. 4
lata, zapewniajgcych w sumie nie mniej niz 300
wytadowan max. energig. Gwarancja baterii
objeta gwarancjg urzadzenia;
- Wymagania dotyczgce pracy, rejestrowania i
przenoszenia danych:
 Algorytm postepowania zgodny z aktualnymi,
obowigzujgcymi wytycznymi Europejskiej

Szt.
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Rady Resuscytaciji.
» Czas analizy pracy serca poszkodowanego
oraz tadowania defibrylatora do pozgdanego

poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max.

10 sekund.

» Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania bez
koniecznosci wymiany catego urzadzenia w
przypadku zmiany wytycznych ILCOR

* Mozliwos¢ rejestrowania takich danych jak:
doktadny czas wigczenia urzgdzenia,
zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o
wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30
min. danych (wbudowana pamie¢ wewnetrzna
lub karta pamiegci).

» Oprogramowanie w jezyku polskim
umozliwiajgce odczyt danych na komputerze z
systemem Windows.

« Urzadzenie przeprowadza automatyczne testy
sprawnosci technicznej w cyklu codziennym.

« Urzadzenie posiada mozliwos$¢é
przeprowadzania testéw obwodow

elektrycznych inicjowanych przez uzytkownika.

» Posiada mozliwos¢ przechowywania
defibrylatora z podtgczonymi elektrodami.

- Wymagania dotyczgce warunkow

bezpieczenstwa uzytkowania oraz

srodowiskowych pracy urzadzenia;

+ Wymagania bezpieczenstwa - certyfikat
zgodnosci PN-EN 60601.

+ Stopien ochrony - certyfikat zgodnosci PN-EN
60529 nie mniej niz klasa IP55

* Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
(przy upadku, uderzeniu nie moze odtgczy¢
sie akumulator ani zaden z elementow
urzadzenia, musi by¢ zachowana gotowos¢ do
pracy)

Nalezy uwzgledni¢ warunki przechowywania,

transportu oraz pracy w jednostkach ochrony

przeciwpozarowej (temperatura, wilgotnosc¢);

- Dokumentacja techniczna, certyfikaty

zgodno$ci w jezyku polskim oraz deklaracja

zgodnosci CE;

- Waga urzadzenia: do 3.0 kg;

- Urzadzenie nie moze podlega¢ wymogowi

przegladu po kazdorazowym uzyciu i odsytania

go do serwisu zgodnie z Instrukcjg producenta.

- Defibrylator dostarczany wraz z torbg lub

skrzynig transportowag odpowiednig do

oferowanego defibrylatora — nie jest wymagany

uchwyt do zawieszenia.

- W zestawie z oferowanym defibrylatorem,

odpowiednik szkoleniowy (zblizona budowa,

wyglad, zasada dziatania) do oferowanego

defibrylatora. W zestawie szkoleniowym komplet

elektrod szkoleniowych dla dorostych, pilot
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zdalnego sterowania, baterie, instrukcja obstugi
w jezyku angielskim i polskim, komunikaty w
jezyku polskim.

- Zamawiajgcy wymaga aby wraz z dostawg
towaru przeprowadzi¢ szkolenie uzytkownika z
eksploatacji oferowanego towaru w siedzibie
zamawiajgcego;

- Gwarancja bezwzgledna na urzadzenie: min. 8
lat. W tym okresie dostawca sprzetu ponosi
wszystkie koszty wymaganych serwiséw
gwarancyjnych i przeglgdéw okresowych
(réwniez po uzyciu) bez kosztéw wymiany
elektrod i baterii.

- Zamawiajacy nie dopuszcza urzgdzenia, ktore
wymagajg wymiany baterii przy kazdorazowe;j
wymianie elektrod.

3. Zamawiajgcy wymaga, zeby dostarczony sprzet:
1) ktéry tego wymaga byt zaopatrzony w instrukcje w jezyku polskim,
2) byt nowy, kompletny, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz zeby
spetniat wymagania obowigzujgcych norm,
3) posiadat certyfikaty i atesty dopuszczajgce do uzytku jako wyrdob medyczny.

4. Wszystkie koszty zwigzane z wydaniem sprzetu, w tym dostarczenie do Urzedu Gminy w
Wodzistawiu (ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw) ponosi Dostawca.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia catosci ani czesci zamoéwienia

podwykonawcom.

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Ze szczegbtami zamowienia mozna zapoznaé sie w siedzibie Zamawiajgcego: ul. Krakowska

6, 28-330 Wodzistaw, w dni robocze (poniedziatek — pigtek) w godz. 7:30 — 15:30.

lll. Termin wykonania zamoéwienia: 14 dni od podpisania umowy

IV. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczyé Wykonawcy

1) Wypetniony i podpisany Formularz oferty — wzor stanowi zatgcznik nr 1.

2) Dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez oferowane produkty wyzej okreslonych
wymogow w postaci: wyciggu z katalogu, ulotki reklamowej lub szczegdtowego opisu
oferowanego produktu wraz z jego nazwg handlowa.

V. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:

- podinsp. ds. zamoéwien publicznych — P. Teresa Kaminska, tel. 041 380 61 20 w. 48

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wpykonawca w ofercie poda wartos¢ brutto dostawy wszystkich oferowanych sprzetow

tacznie oraz w podziale na poszczegoine elementy.

2. Cena ofertowa musi obejmowac¢ warto$¢ dostawy sprzetu odpowiadajgcego opisowi

przedmiotu zamowienia zamieszczonemu W niniejszym zaproszeniu.

5/6



3. Podana warto$¢ brutto oferty obejmuje koszt dostawy z uwzglednieniem naleznego
podatku od towarow iustug VAT oraz innych optat ipodatkbw niezbednych do
prawidtowego wykonania zamowienia.

4. Podana cena jest ceng ryczaitowg. Cena ta nie bedzie podlega¢ zmianie i waloryzacji
nawet w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

5. Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyska¢ niezbedne do sporzgdzenia
oferty informacje majgce wptyw na wartos¢ zaméwienia.

VII. Warunki ptatnosci za wykonanie zamoéwienia:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne jednorazowo w terminie do 7

dni od dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury do Zamawiajgcego. Podstawg

wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

VIIl. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferte mozna przesta¢ mailem (ugwodzislaw@wp.pl), faxem (41 3806 118), listem lub ztozy¢

osobiscie na Sekretariat Urzedu Gminy w Wodzistawiu w terminie do dnia 14.05.2018r. do

godz. 12:00.

Oferta musi by¢é podpisana przez Wykonawce Ilub upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy.

IX. Miejsce i termin skladania ofert

Termin sktadania ofert uptywa dnia 14.05.2018r. o godz. 12:00

X.  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najnizsza cena za dostawe wszystkich

zamowionych sprzetow.

Uwagi dla Wykonawcoéw:

1) Zamawiajgcy moze zmieni¢ warunki zamowienia zamieszczajgc ogtoszenie o zmianie do

2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2) Do oceny ofert zostang przyjete oferty poprawne, nie zawierajgce btedéw i kompletne.

3) Pozostate oferty nie bedg brane pod uwage przy ocenie.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania

przyczyny.

Zatgczniki:

1) formularz ofertowy

Zatwierdzam
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